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AMD - A Metamorphopsia Detector®

Basiert auf dem Amsler Gitter

Metamorphopsiemodul: 3 Indizes (Amplitude,Lage, Ausdehnung)

Skotommodul: 2 Indizes (Lage, Ausdehnung)

Heimtest fur Patienten, verschlusselte Kommunikation: PC, Tablets, iPad

Professionelle Version (3D, Flicker, Einzelindizes, Trendanalyse): PC
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Convenient sample Pilotstudie

Skotommodul <-> konventionelle Perimetrie (Octopus 30° uberschwellig/ Goldmann GF)
3/15-10/17
14 Augen von 7 Patienten

Durchschnittsalter: 41Jahre (26-69 Jahre)

Diagnosen: Drusenpapille = 4
Makuladystrophie = 6
Glaukom = 2

Retinopathia pigmentosa = 2
davon 2 Augen ohne, 12 mit Gesichtsfelddefekten )

informed consent
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Beurteilung durch Patienten

* beide Methoden vergleichbar: 2
* Skotommodul gegenuber der Perimetrie bevorzugt: 5

(kurzere Untersuchungszeit, gewohnte Handhabung, Heim Test)
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Interrater-Reliabilitat
Cohens Kappa

(2x3)+(12x11)
14x14

( )

= 0,7 starke Ubereinstimmung

Skotom
Modul:
patholog.*

*) Lage und Ausdehnung Skotom ahnlich wie in Perimetrie
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FAZIT

gute Ubereinstimmung zwischen konventioneller
Gesichtsfelduntersuchung und Skotom Modul

bei ausgewahlten Fragestellungen:

AMD - A Metamorphopsia Detector kostengunstige und zeitsparende
Methode zur Dokumentation von Gesichtsfelddefekten
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Schwachen

Keine Erfassung statistischer Parameter (MD, LV) der
Schwellenperimetrie

Keine quantitative Korrelation

Verzerrungspotential durch Einschluss beider Augen

noch keine Abstandsmessung/ Fixationskontrolle

Noch gleicher Zahlenwert fur Skotom bzw. Gesichtsfeldrest
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Ubereinstimmung zwischen Mikroperimetrie und
Skotom Quantifizierung
mit dem Programm AMD- A Metamorphopsia Detector
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